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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Государственная система обеспечения 
единства измерений

ДЛИНОМЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ 
Методы и средства поверки

Slate system for ensuring the uniformity 
of measurements Vertical optica, length comparators 

Methods and means of verification

ГОСТ
8.114—74

Взамен
ГОСТ 17440—66

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 11 февраля 1974 г. N? 393 срои действия установлен

с 01Л1 1976 г. 
до сГГ.01 1981 г.

Настоящий стандарт распространяется на вертикальные опти­
ческие длиномеры типов ДВО (ИЗВ-1 и ИЗВ-2) к ДВЭ (ИЗВ-З) 
по ГОСТ 14028—68 и устанавливает методы и средства их первич­
ной и периодической поверок. Стандарт соответствует рекоменда­
ции СЭВ по стандартизации PC 3627—72.

1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны выполняться операции и 
применяться средства поверки, указанные в таблице.

Издание официальное
★

Перепечатка воспрещена
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Юимеаоваг.не операций Номер»пункт»»crjitaipi-i
Срекгяа ппьеркп и нх 

»орм»'гн»но-1*\нпчесм<е хлрзитертч кки

Внешний осмотр 3.1 —

Опробование 3.2 -

Определение времени опускания 
измерительного стержня

3.3 Секундомер по ГОСТ 3072—72

Проверка измерительных нако­
нечников и сферического стола 
типа СТ-8

3.4 Измерительные наконечники по 
ГОСТ 11007—66

Определение из мерительного 
усилия

3.5 Динамометр (справочное прило­
жение. п. 1)

Определение изменения показа­
ний прибора при действии иа из­
мерительный стержень в направ­
лении. перпендикулярном оси 
стержня, усилия 2 Н

3.G Динамометрическое приспособ­
ление по ГОСТ 16969- 71 (прило­
жение 3)

Проверка плоскостности измери- 3.7 Плоскопараллельиая концевая 
мера длины размером 5—10 мм 
2-го класса по ГОСТ 9038—73.

тельных поверхностей ребристого 
стола и столов типов СТ-5 н СТ-б

Нижняя плоская стеклянная 
пластина диаметром (20 мм 2 го 
класса по ГОСТ 2923—59

Определение отклонения от па­
раллельности (плоскости измери­
тельного наконечника относитель­
но плоскости стола), достигаемой 
установкой

3.$ Плосколэ раллельиая кониепл я 
мера длины размером 5—10 мм 
2-го ii-:acca по ГОСТ 9038- 73

Проверке параллельности изме­
рительной поверхности стола ти­
па СТ-6 относительно его опор­
ной поверхности (проводится толь­
ко при выпуске из производства и 
ремонта)

3.9 Рычажный микрометр с преде­
лами измерения от 0 до 25 мм 
по ГОСТ 4361—68

Проверка шероховатости изме­
рительных поверхностен столов 
(проводится только при выпуске 
из производства и ремонта)

З.Ю Оптический прибор типа МНИ 
(мнкроинтсрфсромстр) по ГОСТ 
9847 61 или профнломегр по 
ГОСТ 19300-73

Проверка параллельности штри­
хов шкалы десятых долей милли­
метра штрихам миллиметровой 
.шкалы

3.11
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Продолжение

Н-шмежнинме нлсрыыЛ
Н'мер»пунктов.-■иилирт»

Средства поверен и и* 1к>(|мдгвв1ю-те(ши1ескне 
ддрддгерметики

Проверка параллельности оси 
(базовой линии) миллиметровой 
шкалы направлению лере мощении 
из мери тельною стержня

3.12 —

Проверка параллакса нзображс 
иия штрихов миллиметровой шка­
лы относительно витков спираль­
ной сетки

3.13 Диоптрийная трубка с увеличе­
нием 2—4*

Проверка эксцентриситета спи­
рали окулярного спирального ми­
крометра относительно оси ее 
вращения

3.14

Проверка совладений десяти де­
лений шкалы десятых долей мил- 
лимстра и деления миллиметро­
вой шкалы

3.15 •

Проверка соответствия диапа­
зона показаний микрометровой

3.16

шкалы одному делению шкалы 
дееяшл. долей миллиметра

Проверка перпендикулярности 
поверхности ребристого стола к 
направлению движения измери­
тельного стержня и прямолиней 
пости псрсмсшения измерительно­
го стержня (проводится только 
при выпуске из производства и 
ремонта)

Проверка параллельности оси 
измерительного штифта направле­
нию перемещении измерительного 
стержня

Определение среднего квадра­
тического отклонения результата 
наблюдений длиномера

Определение основной погреш­
ности длиномеров

3.17

3.18

3.19

3.23

Индикатор по ГОСТ 96% 61 
с ценой деления 0,002 мм.

Измерительная рычажно-зубча­
тая головка по ГОСТ 18833—73 
с ценой деления 0.002 мм

Угольник УШ-0 -230 по ГОСТ 
3749—65.

Держатель (справочное прило­
жение. п. 2)

Индикатор с ценой деления 
0.001 мм по ГОСТ 9696-61 или 
измерительна» рычажно — зубча­
тая головка с иеной делении 
0.001 м>: но ГОСТ 18833-73 или 
микатор с пеной деления 0.001 мм 
по ГОСТ 14712—60.

Держатель (справочное прило­
жение. п. 3)

Плоскопара я лсл ьиис конце вые
меры длины размером 10 и 
100 мм 1-го класса по ГОСТ 
9038-73

Образцовые ллосколараллель- 
нмс концевые меры длины (10, 
30. 50. 70. 10(1. 150. 250 мм) 1-го 
класса по ГОСТ 9038—73.

Термометры (2 шт.) по ГОСТ 
2045 -71 с иеной деления 0.2 ГС 
или термопары (2 ил.) по ГОСТ 
6616 -61



Clp. 4 ГОСТ 8.114—74

Разрешается применять отдельные, вновь разработанные или 
находящиеся в применении средства поверки, прошедшие метроло­
гическую аттестацию в органах государственной метрологической 
службы и удовлетворяющих по точности требованиям стандарта. 
Плоскопараллельные концевые меры длины, применяемые в ка­
честве образцовых, должны быть аттестованы в органах государ­
ственной метрологической службы.

2. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

2.1. Условия поверки длиномеров должны соответствовать 
нормальным по ГОСТ 8.050—73.

2.2. Прибор должен быть установлен на устойчивом столе, 
защищенном от толчков и вибраций.

Стол длиномера должен быть установлен в горизонтальном 
положении с отклонением не более 10' но уровню, встроенному 
в прибор ( у приборсьв типов ИЗВ-2 и ИЗВ-З) или положенному 
на ребристый стол (у приборов типа ИЗВ-1).

2.3. Перед поверкой необходимо снять смазочный материал 
с металлических частей прибора гигроскопической ватой по ГОСТ 
12233—66 и бензином марки Б-70 по ГОСТ 1012—72, промыть 
концевые меры бензином и протереть их чистым мягким полотен­
цем по ГОСТ 7259—68.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

3.!. При внешнем осмотре должно быть установлено соответ­
ствие длиномера следующим требованиям:

отсутствие на наружных поверхностях прибора и дополнитель­
ных столов коррозии, механических повреждений, влияющих на 
эксплуатационные свойства прибора. При выпуске из производства 
не допускаются дефекты, ухудшающие внешний вид прибора;

изображения штрихов и цифр на экране (длиномеров типа 
ДВЭ) должны быть отчетливыми и резкими;

непараллельность штрихов микрометровой шкалы индексу, за­
метная на глаз, не допускается;

маркировка, упаковка и комплектность длиномеров должны со­
ответствовать ГОСТ 14028—68.

3.2. О п р о б о в а н и е
3.2.1. При опробовании проверяют взаимодействие узлов дли­

номера;
крепление съемных, сменных и подвижных частей должно быть 

надежным; перемещение подвижных частей прибора должно быть 
плавным;

несимметричность концов любого штриха миллиметровой 
шкалы относительно шкалы десятых долей миллиметра у длино-
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ыеров типа ДВЭ не должно превышать '/в длины штриха милли­
метровой шкалы:

штрихи миллиметровой шкалы при совмещении с кривой спи­
рали у длиномеров типа ДВО должны соприкасаться с ней в се­
редине рабочего промежутка шкалы десятых долей миллиметра;

смещение изображения всех штрихов микрометровой шкалы 
относительно изображения индекса при перемещении изображе­
ния шкалы не должно превышать 0,1 длины короткого штриха у 
длиномеров типа ДВЭ.

3.3. Время опускания измерительного стержня из крайнего 
верхнего положения в крайнее нижнее определяют по секундо­
меру при открепленном стопорном винте. Продолжительность 
опускания стержня с полным комплектом грузовых шайб — от 4 
до 17 с.

3.4. Соответствие измерительных наконечников, формы и ше­
роховатости поверхности сферического стола типа СТ-8 1-му клас­
су точности проверяют методами, указанными в ГОСТ 11007—66.

3.5. Измерительное усилие определяют динамометром (спра­
вочное приложение, п. 1), который устанавливают на ребристый 
стол длиномера по линии измерения.

Опускают измерительный стержень до контакта сферического 
наконечника с плоской пяткой динамометра при номинальном 
измерительном усилии 2 Н (с грузовыми шайбами) и отсчиты­
вают показание динамометра, которое должно находиться в пре­
делах 1,6—2,4 Н (160—240 гс).

Усилие определяют при двух положениях наконечника, кото­
рые соответствуют показаниям длиномера 0,50 и 100 мм.

3.6. Изменение показаний прибора при действии на измери­
тельный стержень в направлении, перпендикулярном оси стержня, 
усилия 2 И (200 гс) определяют при помощи динамометрического 
приспособления в последовательности, изложенной ниже.

На ребристый стол прибора помещают концевую меру и при­
водят в контакт с ее измерительной поверхностью сферический 
наконечник длиномера. Сделав отсчет но шкале длиномера, на­
жимают крючком динамометра на измерительный наконечник 
последовательно с четырех сторон и отпускают его. При этом 
наблюдают за изменением показаний по шкале, которая должна 
возвратиться в исходное положение после снятия усилия (мил­
лиметровый штрих к бисссктору подводят с одной и той же сто­
роны).

Разность между отсчетом при свободном положении наконеч­
ника и максимальным отсчетом, полученным при нажиме на на­
конечник, должна быть не более 0,0005 мм.
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3.7. Плоскостность измерительной поверхности ребристого 
стола и столов типов СТ-5 и СТ-6 проверяют интерференционным 
методом при помощи нижней плоской стеклянной пластины.

Нижнюю пластину накладывают на стол и определяют откло­
нение от плоскостности но числу кольцевых интерференционных 
полос, которых должно быть не более трех у ребристого стола и 
стола типа СТ-6 и одной у стола типа СТ-’5. При нажатии на 
пластину полосы у столов всех типов должны расходиться <т. е. 
допускается только выпуклость).

3.8. Отклонение от параллельности плоскости измерительного 
наконечника диаметром 8 мм относительно плоскости стола типа 
СТ-5 определяют в последовательности, изложенной ниже.

На стол типа СТ-6 устанавливают стол типа СТ-5.
Помещая последовательно концевую меру в положения /, 2, 

3 н 4, как указано на чертеже, отмечают наибольшее и наимень­
шее оказания длиномера.

г з  ч

Регулировочными винтами добиваются такого положения сто­
ла, при котором наибольшая разность между показаниями при­
бора при указанных выше положениях меры не превысит 
0,0005 мм.

Отклонение от параллельности плоскости измерительною на­
конечника диаметром 8 мм относительно плоскости регулируе­
мого стола определяют концевой мерой.

Стол прибора устанавливают параллельно плоской измери­
тельной поверхности наконечника при помощи регулировочных 
винтов в соответствии с технической документацией по пользова­
нию длиномером, утвержденной в установленном порядке.

Регулировочные винты стола должны обеспечивать установку 
его измерительной поверхности параллельно плоской измеритель­
ной поверхности наконечника 0,0005 мм.

3.9. Параллельность измерительной поверхности стола типа 
СТ-6 относительно его опорной поверхности проверяют рычажным 
микрометром.
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Толщину стола измеряют в четырех точках, расположенных 
примерно через 90э по окружности наибольшего диаметра. Раз­
ность толщины стола в измеренных точках должна быть не более 
0.005 мм.

3.10. Шероховатость измерительных поверхностей столов (кро­
ме стола типа СТ-8) проверяют на микроинтерферометре или про- 
филометром но методике, приведенной в технической документа­
ции, утвержденной в установленном порядке.

Шероховатость измерительных поверхностей столов должна 
быть не грубее 12-го класса шероховатости ГОСТ 2789 -73.

3.11. Параллельность штрихов шкалы десятых долей милли­
метра штрихам миллиметровой шкалы у приборов типа ДВЭ про­
веряют последовательным совмещением концов одного из биссек- 
торов со штрихом миллиметровой шкалы. Производят трехкрат­
ную наводку на каждый конец биссектора, отсчитывают показа­
ния по мнкрометровой шкале и определяют средние арифметиче­
ские значения. Разность средних арифметических не должна пре­
вышать 0,0005 мм.

Ориентацию рабочего промежутка шкалы десятых долей по 
ходу измерительного стержня у приборов типа ДВО проверяют 
при перемещении измерительного стержня. Наблюдают за сме­
щением какой-либо точки миллиметровой шкалы относительно 
рабочего промежутка шкалы десятых долей миллиметра. Смеше­
ние должно быть не более V* ширины рабочего промежутка.

3.12. Параллельность оси (базовой линии) миллиметровой 
шкалы направлению перемещения измерительного стержни про­
веряют но поперечному смещению изображений ее штрихов.

У длиномеров типа ДВЭ к выбранной на экране точке (вер­
тикальной линии цифры шкалы десятых долей миллиметра) по­
следовательно подводят изображения нулевого н сотого штрихов 
миллиметровой шкалы. Смещение определяют по полоске милли­
метровой бумаги, наложенной на эхран.

Поперечное смещение концов штрихов не должно превышать 
1 X1M в плоскости экрана.

3.13. Параллакс изображения штрихов миллиметровой шкалы 
относительно спиральной сетки проверяют у приборов типа ДВО 
диоптрийной трубкой, помещаемой между глазом наблюдателя 
и окуляром микроскопа. Диоптрийную шкалу окуляра длиномера 
устанавливают в нулевое положение, а диоптрийную трубку по 
следовательно наводят на резкость изображения штриха милли­
метровой шкалы и спиральной сетки и отсчитывают показания 
но шкале диоптрийной трубки. Разность показаний дает значение 
параллакса в диоптриях. Параллакс должен проверяться после­
довательно по нулевому и сотому штрихам миллиметровой шкалы 
и должен быть не более 0,5 дптр.
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У длиномеров, находящихся в эксплуатации, значение парал­
лакса допускается определять по показаниям диоптрийной шка­
лы окуляра длиномера, последовательно устанавливаемого на 
резкость изображения нулевого (сотого) штриха миллиметровой 
шкалы и спиральной сетки.

3.14. Эксцентриситет спирали окулярного микрометра у при­
боров тина ДВО проверяют но вспомогательной окружности, на­
ходящейся в нижней части поля зрения окуляра. Один из штри­
хов миллиметровой шкали подводят до касания со вспомога­
тельной окружностью и поворачивают спиральную сетку махович­
ком на один оборот, при этом не должно наблюдаться смешения 
вспомогательной дуги относительно штриха миллиметровой 
шкалы.

3.15. Совпадение наблюдаемых в поле зрения десяти делений 
шкалы десятых долей миллиметра и деления миллиметровой 
шкалы проверяют при помощи мнкрометровой шкалы прибора по 
двум делениям, расположенным в начале и конце миллиметровой 
шкалы и образованных отметками шкалы с одинаковыми поправ­
ками по аттестату шкалы.

Последовательно совмещают нулевой и десятый бнссекторы 
(у приборов типа ДВЭ) или витки спирали (у приборов типа 
ДВО) с отметками выбранного деления миллиметровой шкалы. 
Разность отсчетов по мнкрометровой шкале длиномера опреде­
ляет несовпадение размеров, которое измеряют не менее трех раз 
для одного деления. Среднеарифметическое из результатов про­
верки по двум миллиметровым делениям должно быть не более 
0,0005 мм.

3.16. Соответствие диапазона показаний мнкрометровой шка­
лы одному делению шкалы десятых долей миллиметра проверяют 
в последовательности, изложенной ниже.

При неподвижном измерительном стержне прибора последова­
тельно совмещают нулевой и первый бнссекторы с одним и тем 
же штрихом миллиметровой шкалы. Разность отсчетов определяет 

•совпадение. Таких разностей необходимо получить не менее пяти 
и определить по ним среднеарифметическое значение, которое 
должно быть не более 0,0005 мм.

Так же поверяют еще три деления шкалы десятых долей мил­
лиметра, расположенных равномерно по длине шкалы.

3.17. Перпендикулярность поверхности ребристого стола к на­
правлению движения измерительного стержня, а также прямоли­
нейность перемещения измерительного стержня проверяют уголь­
ником, устанавливаемым на ребристом столе, индикатором (или 
рычажно-зубчатой головкой), прикрепляемой к измерительному 
•стержню держателем (справочное приложение, п. 2). Перпенди-
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кулярность проверяют при двух крайних положениях кронштейна 
по высоте: нижнем и верхнем, при этом кронштейн должен быть 
закреплен.

Переметая измерительный стержень длиномера, отмечают по­
казания индикатора (рычяжно-зубчатой головки) через каждые 
20 мм. Строят график и проводят прилегающую прямую по 
ГОСТ 10356—63. Наибольшее расстояние от точек профиля до 
прилегающей прямой определит отклонение от прямолинейности 
перемещения измерительного стержня, которое должно быть не 
более 0,015 мм на длине 100 мм. Прямолинейность проверяют 
только при одном положении кронштейна.

Разность отсчетов, полученная при двух крайних положениях 
измерительного стержня, определяет отклонение от перпендику­
лярности направления движения измерительного стержня и дол­
жна быть не более 0,030 мм на длине 100 мм.

Отклонение от перпендикулярности и прямолинейности опре­
деляют в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

3.18. Параллельность оси измерительного штифта направле­
нию перемещения измерительного стержня проверяют измери­
тельным устройством микатором, индикатором или рычажно-зуб­
чатой головкой, укрепленным в держателе на ребристом столе 
(справочное приложение, п. 3) в двух взаимно перпендикулярных 
направлениях.

Разность показаний микатора (индикатора, рычажно-зубчатой 
головки) при перемещении измерительного стержня длиномера 
на длину штифта (шайбы при этом должны быть сняты) опреде­
ляет отклонение от параллельности оси измерительного штифта 
направлению перемещения измерительного стержня, которое не 
должно превышать 0,006 мм на длине 10 мм.

3.19. Среднее квадратическое отклонение результата наблю­
дений а длиномера определяют на отметках миллиметровой шка­
лы 0 и 100 мм.

По концевой мере размером 10 мм устанавливают приблизи­
тельно нулевое показание. Затем не менее 10 раз поднимают н 
опускают стержень со сферическим наконечником прибора и от­
считывают показания прибора, совмещая каждый раз штрих с 
биессктором при прямой и обратной наводках. Среднее квадра­
тическое отклонение о вычисляют по формуле

где п — количество показаний прибора;
Х( — показание прибора;
х — среднее арифметическое значение для п показаний.

л—1
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. Так же определяют среднее квадратическое отклонение ре­
зультата наблюдении на отметке 100 мм по концевой мере 100 мм.

Среднее квадратическое отклонение должно быть не более 
0,00010 мм у приборов, выпускаемых из производства, и 0,00020 мм 
у приборов, находящихся в эксплуатации и выпускаемых из ре­
монта.

3.20. Основную погрешность длиномеров определяют на отмет­
ках шкалы 10, 30, 50, 70 и 100 мм образцовыми концевыми мера­
ми 10, 30, 50, 70, 100, 150 и 250 мм в последовательности, изло­
женной ниже.

Опускают измерительный стержень до контакта сферического 
наконечника с плоскостью ребристого стола и устанавливают по 
шкалам приблизительно нулевые отсчеты.

Помещают на стол концевую меру длины размером 100 мм 
так, чтобы ее середина находилась под измерительным наконеч­
ником. Отсчитывают показание А по шкалам прибора, если pai- 
иость температур прибора и концевой меры, измеренная термо­
метрами. укрепленными на корпусе вблизи миллиметровой шка­
лы и мере, не превышает 0,2°С.

Сняв меру, определяют нулевое показание А 0 длиномера при 
соприкосновении измерительного наконечника с измерительным 
столом. Таким же образом поверяют другие интервалы миллимет­
ровой шкалы с применением соответствующих мер. Для опреде­
ления погрешности прибора при измерении длины 250 мм нуле­
вую установку производят по концевой мере 150 мм.

Погрешность прибора б на поверяемом интервале определяют 
по формулам:

при поверке интервалов до 100 мм
Ъ ~ А - А 9—1а

при измерении длины свыше 100 мм

t =  A - A 0- { L a— LAX
где АЯо— действительное значение длины концевой меры разме­

ром 150 мм (по свидетельству о поверке);
-̂д — действительное значение длины применяемой концевой 

меры (по свидетельству о поверке).
Погрешность длиномеров должна быть не более значений, ука­

занных в ГОСТ 14028—08 и ГОСТ 5.1773- 72.

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

4.1. Длиномеры, прошедшие поверку с положительными ре­
зультатами, признаются годными к выпуску в обращение и при­
менению и на них выдастся свидетельство о государственной или
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ведомственной поверке по форме, установленной органами госу­
дарственной метрологической службы.

4 2 Результаты поверки длиномеров при выпуске и » пронзвод- 
ства заносят в паспорт.

4.3. Длиномеры, прошедшие поверку с отрицательны мм ре­
зультатами, к выпуску в обращение и применению не допуска­
ются, на них выдается извещение о непригодности или делается 
соответствующая запись в паспорте.
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ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 8 4 4 -7 4  
Справочное

ПОВЕРОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

1. Динамометр для определения измерительного усилия должен соответство­
вать следующим требованиям

диапазон измерения —от 0,7 до 2.5 Н {70—250 гс); 
цена деления—нс более 0,1 II (10 гс); 
пределы допустимой погрешности — не более ±0,05 II (5 гс); 

расстояние между измерительным наконечником и измерительной поверх­
ностью стола — не более 12а мм;

линия измерения должна быть расположена вертикально.

2. Держатель для хрепления индикатора (измерительной головки) к изме­
рительному стержню длиномера

П р и м е ч а н и е .  В отверстие М4 держателя должны быть ввинчены 2 винта 
M4XI2 по ГОСТ 1491-72.

т
кл

з
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3 Держатель для Крепления индикатора (измерительной головки) к ребри­
стому измерительному столу длиномера

Размеры для справок.
I—основание; 2—стойка; 3—винт; 4—винт М4Х12.



Группа ТМ*5

Изменение А* I ГОСТ 8.1 М—74 Государствсиная система обеспечения единств» 
измерений. Длиномеры вертикалью*- оптические. Методы и средства поверка
Постановлением Государегвенною комитета СССР по стандартам от 18<НШ 
Л* 424*6 срок введении установлен

с 01 ОШ
Пункт 1.1. Таблица. I рифа «Наименование операции*. Для пункта. 3.7 

заменить слова: «Проверка плоскостности* на «Определение отклонения от 
плоскостности»;

для пунктов 3II. 3.11, 3.12. 3.18 заменить слона: «Проверка лэрзлледьнос- 
ти* на «Определение отклонения от параллельности»;

для пункта 3.13 наименование операции изложим, в «свой редакции: 
«Определение отклонении десяти делений шкалы десятых долей милли­

метра относительно леденим к в дли Метровой шкалы»;
дли пункта 3 17 наименование операции изложить в новой редакции: 
«Определение отклонения ит перпендикулярности поверхности ребристо­

го стола к направлению движении измерительного стержня и. отклонении от 
прямолинейности перемещении измерительного стержня (ароводктся только 
при выпуске из производства и рсмонтал

графа «Средсгоо поверки и ею нормативно-технические характеристики». 
Заменить ссылки. ГОСТ 5072-72 на ГОСТ 6072-70. ГОСТ 2923—41 на ГОСТ 
2923—75. ГОСТ 9847-6-1 на ГОСТ 9847—79. ГОСТ 9096-61 на ГОСТ
9696 Та. ГОСТ 3749-65 на ГОСТ 3749-77. ГОСТ 14.712—С9 на ГОСТ 
И 712-79. ГОСТ 6616-61 на ГОСТ 6616—74;

дли пункта 3.20 заменить слова: <1-го класса но ГОСТ 9938—73 на 4-го 
рззртгдэ по I ОСТ 8.166—75*.

Пункт 23. Заменить ссылки: ГОСТ 12233 -6 6  на ГОСТ 12233-77 ГОСТ 
7239—68 на ГОСТ 7259-77.

Пункт 3.7. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Отклонен-и? от плоскостности измерительной поверхности йтрефрксгвго 

стола и столов швов СТ 3 и СТ-6 определяю г интерференционным .методом 
при помощи иижигй плоской стеклянной пластины».

Пункт 3.9. Первый аблац наложить в новой редакции:
«Отклонение от параллельности измерительной поверхности етоЛа'тязта 

СТ 6 отлоен ч-льно его опорной поверхности определяют рычажным микромет­
ром*.

Пункт 3.10. Второй абзац наложить и новой редакции:
«Шероховатость измерительных поиерлиостсй столов должна еоотткеТст»» 

вать требованиям ГОСТ 14028—6Н.-.
Пункт 3.11. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Отклонение от иараллслыюсти штрихоп шкалы десятых долей ыилли- 

мегра штрихам миллиметровой шпалы у приборов типа ДВЭ определяют по­
следовательным совмещением коптов одною на биссекторов со штрихом мил­
лиметровой шкали».

Пункт 3.12. Первый абзац наложить в новой редакции:
«Отклонение or параллельности оси (базовой линии) миллиметров©! шка­

лы направлению перемещения измерительного стержня определяют по попереч­
ному смещению изображений ее штрихов».

Пункт 3,15 наложить в новой редакции:
«3.15. Отклонение десяти делений шкалы десятых долей миллиметра от­

носи телки о деления миллиметровой шкалы определяют при помощи кннро- 
метровой шкалы прибора по десяти делениям миллиметровой шкалы, располо­
женным в начале и конце шкалы.



(Продолжение изменения к ГОСТ 8.114—74)
Перемешают микромстровую шкалу до получения показания <2 мки» и 

совмещают нулевой штрих миллиметровой шкалы с десятым бнссектором (у 
приборов типа ДВЭ) или витком спирали (у приборов типа ДНО).

Для определении отклонения десяти делений шкалы десятых долей мил­
лиметра относительно деления О -I  миллиметровой шкалы маховичком мик­
рометра совмещают нулевой бисссктор с первым штрихом миллиметровой шка­
лы в снимают показание А: до мнкрометровой шкале.

Отклонение вычисляют по формуле #i—Ayr-A*. 
где Л*—показание по мнкрометровой шкале (2 мкм) при совмещении штри­

ха миллиметровой шкалы с 10-м бнсссктором.
Затем повторно перемещают мккрометровую шкалу до получения показа- 

ияя 2 ммм. перемещением измерительного стержня совмещают первый штрих 
меалиметровой шкалы с десятым бнсссктором, маховичком микрометра сов­
мещают нулевой биссоктор со вторым штрихом миллиметровой шкалы, сни­
мают показание А, по мнкрометровой шкале и вычисляют отклонение по фор­
муле *-• Alt—A„.

Аналогично определяют отклонения Ьа, 8,0 па делениях 2—3.
3—4. ... .  9—10 .миллиметровой шкалы.

Отклонение десяти делений шкалы десятых долей миллиметра относительно 
деления миллиметровой шкалы 1 вычисляют по формуле

8,4-8*+.-+8г»
iE=- W ------

Аналогично определяют отклонения *В|, 8,» на делениях 90—91.
91—92,..., 99—199 миллиметровой шкалы и вычисляют отклонение 8 по фор­
муле

1 *'«»-Им-К-4Л»о8= П5
Отклонения десяти делений шкалы десятых долей миллиметра относительно 

деления миллиметровой шкалы 5 не должны превышать значения, указанного 
в ГОСТ 14028—£8».

Пункт 3.17. Первый абзац до слое «при двух крайних положениях» из­
ложить в новой редакции:

«Отклонение от перпендикулярности поверхности ребристого стола к на­
правлению движения измерительного стержня, а также отклонение от пря­
молинейности перемещения измерительного стержня определяют по угольнику, 
установленному на ребристом столе, и индикатору (или рычажно-зубчатой го­
ловке), прикрепленному к измерительному стержню держателем (справочное 
приложение, я, 2). Отклонение от перпендикулярности определяют»;

второй абзац. Замелить слова: «Прямолинейность проверяют только при 
одном положении кронштейна» на «Отклонение от прямолинейности опреде­
ляют только при одном положении кронштейна».

Пункт 3.13. Первый абзац изложить и новой редакции:
«Отклонение от параллельности оси измерительного штифта направлению 

перемещения измерительного стержня определяют микаторок или рычажно- 
зубчатой головкой или индикатором, укрепленном в держателе на ребристом 
столе (справочное приложение, п. 3) в двух взаимно перпендикулярных на­
правлениях».

Пункт 320 Последний абзац. Исключить ссылку на ГОСТ 5.1773—72.
(ИУС JА 12 1981 г.)
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